
А К Т
обследования оборудования лабораторий кафедры «Пищевая инженерия»

№ Наименование 
аудиторий 

(лабораторий, учебный 
кабинет, 

компьютерный класс)

Наличие оборудования, приборов, 
стендов и т.д.

Марка
Соответствие/ несоответствие ГОС 

ВПО (СПО)

1 Компьютерный класс Компьютеры DELL ACER Соответствует

2/223 Принтер HP 1020 Соответствует

Ксерокс MF4018 Соответствует
Сканер Canon Соответствует

Ноутбук HP Соответствует

Проектор Beno Соответствует >
Интерактивная доска Xandi Kpoft Соответствует

2 Лаборатория Лопастная мешалка МЭТП Соответствует
«Процессы и аппараты Центрифуга ЦАН-2 Соответствует
пищевых производств» 

2/122
Ректификационная колонка РУТ-25 Не соответствует из-за 

недокомплектации
Теплообменник труба в трубе Экспериментальный

стенд
Соответствует

Сушилка схл-з Соответствует
Калориметр А1ЕУ-20 Соответствует
Г азоанализатор Экспериментальный Не соответствует в виду отсутствия 

рабочего узла и деталей
Устройство УПВ-6 Соответствует
Иономер ЭВ-74 Соответствует
У льтратермостат УТ-15У4.2 Соответствует
Электроплита б/м Соответствует
Обратный холодильник Экспериментальный Соответствует
Вакуум-насос б/м Соответствует

Контрольно-измерительные приборы: »



-масштабная линейка;
-секундомер;
-тахометр.

Гост 427-75 

Гост 24339-75

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Фотоэлектрический калориметр ФЭК-60М Соответствует
Дифференциальный манометр Экспериментальный Соответствует

Термометры, штангенциркуль,
Гост 427-75 
Гост 166-80

Соответствует
Соответствует

Комплект макетов машин и.аппаратов 
(48шт).

Экспериментальный Соответствует

3 Лаборатория
«Холодильная

Учебный стенд 
Холодильной машины

экспериментальный Соответствует

техника» Кондиционер БК-2000 Не соответствует требует списания
2/121 Установка компрессорная УК-40 Соответствует

Вакуум насос VAKU Соответствует
Холодильник «Снежинка» Не соответствует, морально устарел
Кожухотрубный конденсатор Экспериментальный Соответствует
Холодильный шкаф ШХ-112 Не соответствует 

Может использоваться в качестве 
макета

Автомат газированной воды АТ-101 СК Соответствует
Холодильник «Зил» Не соответствует, морально устарел

Контрольно-измерительные приборы:

-термометры; 
-штангенциркуль; 
-масштабная линейка; 
-секундомер; 
-тахометр.

Гост 427-75 
Гост166-80 
Гост 427-75

Гост 24339-75

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
4 Лаборатория 

«Диагностика и ремонт 
оборудований пищевых

Стол верстак б/м Соответствует

Станок фрезерный НГП-110 Соответствует

производств» Станок токарный ТВ-6 Соответствует
2/108 Станок сверлильный 2М-112 Соответствует *.



Контрольно-измерительные приборы:
а) нутромер Гост 868-82 Соответствует

б) индикатор Гост 577-88 Соответствует

в)штангенциркуль Гост 166-80 Соответствует
г)микрометр Гост 6507-78 Соответствует

Макет распределительного вала Соответствует
Макет коленчатого вала Соответствует
Макет рабочего цилиндра Соответствует

5 Лаборатория 1.Миниколбасный цех:
«Оборудование мясной а)Фаршемешалка Л5-ФМБ Соответствует
и молочной отрасли» 

2/107
б)Вакуумный шприц ФШ2-ЛМ Соответствует

в) Мясорубка МИМ-300 Соответствует

г)Коптильный шкаф б/м Соответствует

д) Дробилка для измельчение костной 
муки

б/м Соответствует

е) Электропила для резки замороженных 
мясопродуктов

б/м Соответствует

ж) Чаны для посолки б/м Соответствует

2. Узлы и детали пельменного автомата СУБ-3 Соответствует
Котлетоформовочный автомат АКМ-40 Соответствует

Распылительная сушилка б/м Соответствует

Распылительная головка б/м Соответствует

Сепаратор ОЦМ-Ю Соответствует

Автомат разливочно- укупорочный АРУМ Не соответствует 
Морально устарел, требует списания

Эмульсатор Экспериментальный Соответствует

Элемент пластин установки 
пастеризатора

б/м Соответствуют



Контрольно-измерительные приборы:

-штангенциркуль; 
-масштабная линейка; 
-секундомер; 
-тахометр.

Гост166-80 
Гост 427-75

Гост 24339-75

Соответствует
Соответствует

Соответствует
6 Лаборатория 

«Оборудование 
консервной отрасли»

Вакуум-выпарная установка Экспериментальная Соответствует

Картофелочистительная машина МОК-125 Соответствует
2/118 Электрический котел КПЭ-100 Соответствует

Пищеварочный котел КПЭ-60 Соответствует

Насосы:

а)центробежный Соответствует
б) плунжерный Соответствует
в)ротационный Соответствует

Контрольно-измерительные приборы:
-штангенциркуль; 
-масштабная линейка; 
-секундомер; 
-тахометр

Гост166-80 
Гост 427-75

Гост 24339-75

Соответствует
Соответствует

Соответствует
7 Лаборатория Молотковая мельница б/м Соответствует

«Вентиляционные и Молотковая дробилка б/м Соответствует
пневмотранспортные

установки»
2/106

Сушилка СХЛ-3 Соответствует

Пылеулавитель б/м Соответствует

Воздухоочиститель б/м Соответствует

8 Лаборатория 
«Оборудование ХМК и 
оборудование ТПОП» 

2/119

Хлеборезательная машина МРХ-200 Соответствует

Машина для нарезки гастрономических 
изделий

МРГ-300А Соответствует

Выбивальный механизм МС-4-7-8-20 Соответствует ,



Электроплитка б/м Не соответствует 
Морально устарел, требует списания

Ово1церезательная машина 822-7-10 Соответствует

Макаронные матрицы б/м Соответствует

Карамелезаверточный автомат б/м Не соответствует 
Морально устарел, требует списания

Универсальная овощерезательная 
машина

МРО-50-200 Соответствует

Матрицы макаронного пресса Соответствует

Контрольно-измерительные приборы:

-штангенциркуль; 
-масштабная линейка; 
-секундомер; 
-тахометр

Гост166-80 
Гост 427-75

Гост 24339-75

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Орозматов А.О.

Асанов К.К.

Жумалиев Ж.О 

Жилин Е.Н.

Члены экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии,
Главный инженер ЗАО «Айдан Фарм»

Члены комиссии от производства (работодатели):

Главный эксперт ОАО «Айыл Банк»

Президент ООО «Экохолод»

Зав.производства ОсОО «Компромсервис»



Члены комиссии от кафедры «Пищевая инженерия»:

К.т.н., профессор кафедры «ПИ»

К.т.н., доцент кафедры «ПИ»

Ст.препадователь кафедры «ПИ»

Зав. лабораторий кафедры «ПИ»



Кочнева С. В.

Халмуратов Р.С. 

Коёнов А.Т. 

Алымкулов Н.Ж.



Члены комиссии от кафедры «Пищевая инженерия»:

К.т.н., профессор кафедры «ПИ»

К.т.н., доцент кафедры «ПИ»

Ст.препадователь кафедры «ПИ»

Зав. лабораторий кафедры «ПИ»



Кочнева С.В.

Халмуратов Р.С. 

Коёнов А.Т. 

Алымкулов Н.Ж.


